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 医療機器承認番号30800BZX00105000 

* 2026年 9月作成(第2版) 

 2026年 5月作成(第1版) 

機械器具 6 呼吸補助器 

管理医療機器 加熱式加湿器(JMDNコード 12050000)  

「フロージェネレーターAirvo3」の付属品 
デュアルインプットマニホールド(900PT460D) 

 
 

 【禁忌・禁止】 
  接続部やチューブ、その他の付属品等にオイル、グリス、グリス状物

質を潤滑材として使用しないこと [火災および火傷のリスクがあるた
め]。 

  

 【形状・構造及び原理等】 

 1. 構成 

 

 

 本品には天然ゴムラテックスを使用していない。 

  

 2. 規格 

 DISS Type 1240 

  

 3. 動作原理 

 1 つまたは 2 つの酸素供給源を同時に接続し、加湿器本体に酸

素を供給する。 

  

 4. 接続可能な圧力 

 280～600 kPa、40～87 psi 

  

 【使用目的又は効果】 

* 本品は吸気ライン内に加熱水蒸気を供給することによって、肺に

流入するガスの湿度及び温度を上昇させる装置である。 

  

 【使用方法等】 

 使用例 

 

 
  

 1. 本品の底のバルブと加湿器本体の高圧酸素ポートを接続する。 

 2. 酸素の壁配管及び/又は酸素ボンベを本品の入力バルブのいずれ

かに接続する。 

  

  

 使用方法等に関連する使用上の注意 

 1. 火花や裸火の近くで本品を使用しないこと [酸素装置や酸素療法に

関連した火災が発生するおそれがあるため］。 

 2. 最初に使用する際は、赤いキャップを外すこと。 

 3. Fisher & Paykel Healthcare社が推奨する製品以外と併用しないこと。 

  

 <相互作用> 

 [併用禁忌](併用しないこと) 

 医療機器の名称等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

 オイル、グリスまた
はグリス状物質のよ
うな潤滑剤 

接続部やチューブ、
その他の付属品等に
オイル、グリス、グリ

ス状物質を使用しな
いこと。 

火災や火傷が発生
するおそれがある。 

  

 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

  

 

 
  

 製造販売業者 
Fisher & Paykel Healthcare株式会社 
電話番号 03-5117-7110 

  

 外国製造業者 

Fisher & Paykel Healthcare Limited 
フィッシャー・アンド・パイケル・ヘルスケア・リミテッド 
ニュージーランド 

  

 [販売業者（販売店）] 

 

 

 


