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【形状･構造及び原理等】 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

　原理　手動式　校正名称：　作業部　柄部 　　１）保管上の注意：

　　　　・化学薬品と一緒に収納・保管しない事。

【使用目的、効能又は効果】 　　　　　滅菌後は水気の無い安全な場所に常温で保管する事。

　アーチワイヤー又は結紮線を誘導し所定の位置に押し込む 　　２）保管者の限定：本品は歯科の従事者以外が触れないように

　為に用いる歯科用器具 　　　　適切に保管・管理する事。

【操作方法又は使用方法】 【保守・点検に係る事項】

　作業部でアーチワイヤー等を誘導し所定の位置に押し込む 　　１）使用前・使用後の点検：使用前・使用後に、破損、ヒビ、傷、

　　　　変色、腐食、稼動部の動き等に異常がないか確認する事。

　【使用上の注意】 　　　　これらがある場合は使用を中止する事。又、長期の使用により

　　1)使用前の注意：使用前に必ず洗浄・滅菌（保守・点検に 　　　　金属疲労や磨耗等の劣化が生じるので、適宜交換する事。

　　　係る事項参照）をする事。 　　２）家庭用洗剤の使用禁止：家庭用洗剤は金属を腐食させる

　　2）ステンレス鋼使用：先端の素材はステンレス鋼である。 　　　　事があるので、使用しない事。洗浄には歯科器具用防錆洗

　　　ステンレスは鉄と比べ錆びにくい金属ではあるが、使用 　　　　浄剤を使用する事。

　　　方法、環境等によっては腐食することがあるので以下の 　　３）機能水の使用禁止：超酸化水(超酸性水)等は、金属を腐食

　　　使用上の注意を守る事。 　　　　させる事があるので、使用しない事。

　　3）保管上の注意：化学薬品と一緒に収納・保管しない事。 【保守・点検に係る事項】

　　　滅菌後は水気の無い安全な場所に保管する事。 　　１）使用前・使用後の点検：使用前・使用後に、破損、ヒビ、傷、

　　　　変色、腐食、稼動部の動き等に異常がないか確認する事。

　　4）取り扱いについて：器具の寿命を著しく低下させるので、 　　　　これらがある場合は使用を中止する事。又、長期の使用により

　　　粗雑な取り扱いはしない事。 　　　　金属疲労や磨耗等の劣化が生じるので、適宜交換する事。

　　２）家庭用洗剤の使用禁止：家庭用洗剤は金属を腐食させる

　5）目的外使用の禁止：使用目的（医療行為）以外の 　　　　事があるので、使用しない事。洗浄には歯科器具用防錆洗

　　目的で使用しない事。また破損、曲がり等の原因に 　　　　浄剤を使用する事。

　　なり得るので使用時に必要以上の力（応力）を加えない事。 　　３）機能水の使用禁止：超酸化水(超酸性水)等は、金属を腐食

　　　　させる事があるので、使用しない事。

　　４）洗浄の注意：

　6）塩素系・ヨウ素系消毒剤の使用について：塩素系及び 　　　　・洗浄後は水分を除去し、充分乾燥させてから保管する事。

　　ヨウ素系消毒剤は腐食の原因になるので、使用中に付着した 　　　　水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の

　　際はできるだけ早めに洗浄する事。 　　　　原因となることがある。

　　５）クレンザー(磨き粉)、金属ウール、金ブラシの使用禁止：

　 5）加熱の禁止：本品は直接火炎にさらさない事。 　　　　錆びの原因となるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール・

　　　　加熱すると変形、変色、破損等の原因となる。 　　　　金ブラシは使用しない事。

【包装】

ビニール袋に作業部と柄、各、1本包装

作業部３本入り　プラスチックケース包装

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

　　製造販売業者名 　　フジデンタル株式会社

　　住所　　　　　　　　　　東京都北区中里2-14-8

　　TEL　　　　　　　 　　  03-6903-7972

　　製造業者名　　　 　　フジデンタル株式会社　13BZ201150

　　住所　　　　　　　  　　東京都北区中里2-14-8

器58　矯正用器材及び関連器具

一般医療機器　歯科矯正用結さつ器　　JMDN37413000

リガチャーディレクター


