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機械器具 (５１)  医療用嘴管及び体液誘導管 

高度管理医療機器 アブレーション向け循環器用カテーテル 35855000 

「オスピカ セラブレートカテーテル（サーミスタ）」の付属品 
コネクターコードＤ３６９ 

再使用禁止 

 

【禁忌・禁止】 

使用方法 

・ 再使用禁止 

・ 再滅菌禁止 

 

 

【形状、構造及び原理等】 

 

←電極 

 

 

 

 

 

 

 

 

←カテーテルリード 

 

 

 

 

 

←マニピュレータ 

 

←ハンドル 

 

 

 

←コネクターコードＤ３６９ 

 

 

【使用目的又は効果】 

本品は、経皮的カテーテル心筋焼灼術又は経皮的カテーテ

ル心筋焼灼術に伴い実施する電気生理学的検査及び一時

ペーシングに使用する。 

 

【使用方法等】 

1. 包装から無菌的に取り出し、破損等がないか点検する。 

2. 本体のコネクターボックスのコネクターコード接続口

とカテーテルの間に本品を接続する（コネクターの構

造は同一の為、どちらに接続しても構わない）。 

3. 焼灼終了後カテーテルとコネクターボックスから本品

の接続を外す。 

 

【使用上の注意】 

1. 重要な基本的注意 

(1) 絶縁不良等不具合を生ずることがあるため、本品を

液体中に浸漬しないこと。 

(2) 絶縁不良等不具合を生ずることがあるため、本品を

有機溶媒に曝さないこと。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

1. 保管方法 

元の滅菌包装状態のまま、直射日光、高温・多湿を避け

て保管すること 

2. 有効期間 

有効期限を包装に記載 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者 ：平和物産株式会社 

電話番号 ：03-3287-0731 

製造業者 ：オスピカ AG（Osypka AG） 

製造業者国名 ：ドイツ 
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