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2009 年 12 月 7 日改訂（第 3 版）     機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具 

2008 年 8 月 14 日改訂（第 2 版）    一般医療機器 歯科印象採得用トレー 16350000 

再使用不可            デンティアン印象トレー 
 

【禁忌・禁止】 

再使用不可。 

 

【形状・構造及び原理等】 

［概要］印象採得時に、印象材を盛り、保持し、圧接するために

用いるポリエチレン製器具。 

［形状･構造等］下記外観写真の通り 

  

種類：上顎用：Ｌ、Ｍ、Ｓ 

   下顎用：Ｌ、Ｍ、Ｓ 

片側用（右・左）：Ａ、Ｂ 

［原理］ 

本品に印象材を盛り、口腔内で圧接させ、印象を採得する。 

 

【使用目的又は効果】 

印象採得を行う為に用いる。 

単回使用 

 

【使用方法等】 

１）患者の口腔内に本品を仮入れし、サイズが適正な事を確認 

する。 

２）本品に印象材を盛り、歯牙に圧接し、印象材が硬化するの

を待つ。（硬化時間等については、使用する印象材の説明書

に従う。）その後、口腔内から取り外す。 

 

【使用上の注意事項】 

・本品を使用するにあたっては、患者の症例に適合するかどう

かを歯科医師が判断する事。 

・小児又は嘔吐しやすい患者は、使用中に窒息する恐れがある

ので使用する際は、十分に注意する事。 

・化学製品と一緒に収納・保管しない事。 

・使用前・使用後には必ず破損、ヒビ、大きな腐食、突起 

物等がないか確認する事。 

  

【取り扱い上の注意】 

 ・オートクレーブ滅菌不可 

 ・消毒が必要な場合は薬液を用い、その使用方法に従う。 

・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いはしな

い事。 

 

 

【保管方法及び有効期間等】 

 常温保管 

素材の萎えを防ぐ為に、出来るだけ日の当たらない場所に保管

する。 

 

【保守・点検に係る事項】 

［使用前・使用後の点検］ 

使用前・使用後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大き

な腐食等がないか確認する事。これらがある場合は使用を中

止する事。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 

製造販売業者：株式会社マイクロテック 

〒111－0036東京都台東区松が谷 1丁目 8番 9号 

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381 

製造業者：SeilGlobal Co., Ltd. (Korea) 

 

https://www.ci-medical.com/main/index.asp?mode=2&id=6047

