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クルリンチップ

【形状、構造及び原理等】 

［形状・構造］ 

下記外観写真の通り 

  

       

 

 

 

     スタンダード      スモール 

種類  外径（φ） 

スタンダード 16mm 

スモール 15mm 

 

【使用目的又は効果】 

 非能動型の吸引装置(通常、歯科専用装置)に連結して用いる管

状の歯科用器具をいう。口腔内に貯留する水分や切削片を除去

するために用いる。本品は滅菌後に再使用する。 
 

【使用方法等】 

1.使用前の準備 

本品は、未滅菌製品なので、下記の方法等で滅菌を行ってから

使用する。 

◎オートクレーブ滅菌 

   滅菌条件：121℃（20分）～135℃（3分） 
2.使用方法 

  歯科用吸引器先端に接続して適時吸引を行う。 

3.使用後 

  歯科用吸引器から取り外し、直ちに洗浄する。 

【使用上注意】 

1.本品は未滅菌のため、使用前に必ず、洗浄・滅菌を行うこと。 

2.使用前に、キズ、バリ・ゆるみがないか確認の上、操作する 

 こと。 

3.歯科専用吸引装置には確実に接続されていることを確認す 
 ること。 

4.本品は使用前に必ずサイズを確認すること。 

5.本品の使用後は直ちに洗浄、もしくは滅菌を行うこと。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

 1.貯蔵保管方法 

・オートクレーブの乾燥工程で 200℃を超える乾燥をしないこ

と。［熱劣化の防止］ 

 ・消毒液を使ったオートクレーブをしないこと［変質・劣化 
  の防止］ 

 ・フェノール系の消毒液で消毒後、紫外線殺菌を行うと著し 

  く変色することがあるので注意すること。 

 ・滅菌済みのものを保管するにあたっては、再汚染を防ぐた 

  め、清潔な場所に保管するとともに、有効期間の管理をす 

  ること。 
 

 

 

 

  2.耐用年数 

  正規の保守点検を行った場合に限り、使用開始から 1年とす 

  る。 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 

製造販売業者：株式会社マイクロテック 

住所:111－0036東京都台東区松が谷 1-8-9 

Tel：03-5827-1380  Fax：03-5827-1381 

 

製造業者：サカセ化学工業株式会社 

住所:〒910-0147 福井県福井市下森田町 3-5 

電話：0776-56-1122 

 

 


