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2013 年 9 月 30 日作成（第 1 版）    機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具 

一般医療機器 歯科用咬合器 10201000 

エスアーティキュレーター 
 

【形状・構造及び原理等】 

［概要］上顎および下顎模型を取り付ける、蝶番付の 

歯科用器具。本体 ABS 樹脂製、バネ部分鉄製。 

 [形状・構造等] 

S ｻｲｽﾞｾｯﾄ：W66×D58×H65mm、 L ｻｲｽﾞｾｯﾄ：W100×D60×H80mm 

上顎用 U 型ｺﾈｸﾀｰ、下顎用 U 型ｺﾈｸﾀｰ、 

上顎用 L 型ｸﾘｯﾌﾟ、下顎用 L 型ｸﾘｯﾌﾟ 

上顎用 I 型ｺﾈｸﾀｰ、下顎用 I 型ｺﾈｸﾀｰ 

ｽﾄｯﾊﾟｰ＆ﾄﾞﾘﾙ 

 外観写真 

         
 

 

 

     
 

 

 

［原理］ 

本製品の上下版に歯型を取り付け、下顎運動を再現する。 

 

【使用目的又は効果】 

予め記録した顎間関係に従って上顎及び下顎模型を 本品に

取りつけ、咬合状態の確認する為の器具。 

           

【使用方法等】 

１、 上顎及び下顎の作業模型とその寸法形状に適合した

本品を選択する。 

２、 予め記録した、顎間関係に従って、上顎及び下顎の

作業模型を石膏等を用い本品に取り付ける。 

 

【使用上の注意】 

・本品を表記以外の用途に使用しないこと。 

・本品を使用するにあたっては、患者の症例に適合する

かどうかを歯科医師及び歯科技工士が判断する事。  

・腐食（錆び）の原因になるので、磨き粉や金属ウール・

金ブラシを使用しないこと。 

 

【取り扱い上の注意】 

・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いは

しないこと。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

     常温保管 

 

 【保守・点検に係る事項】 

 ［使用前・使用後の点検］ 

  使用前・使用後は破損、ヒビ、大きな腐食等がない事を

確認する｡これらがある場合は、使用を中止すること。 

 

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等】 

製造販売業者：株式会社マイクロテック 

〒111－0036 東京都台東区松が谷 1-8-9 

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381 

製造業者：Bowon Dental Co.,Ltd.(Korea) 

上顎用 L 型ｸﾘｯﾌﾟ  上顎用 I 型ｸﾘｯﾌﾟ   ｽﾄｯﾊﾟｰ＆ﾄﾞﾘﾙ 

下顎用 L 型ｺﾈｸﾀｰ 下顎用 I 型ｺﾈｸﾀｰ 
 

S ｻｲｽﾞｾｯﾄ   L ｻｲｽﾞｾｯﾄ  上顎用 U 型ｺﾈｸﾀｰ      

下顎用 U 型ｺﾈｸﾀｰ 
 


