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機械器具 74 医薬品注入器 

一般医療機器 耳鼻咽喉科用薬液噴霧器（JMDN70453000）  

ハナミル 
再使用禁止

 

【禁忌・禁止】 

・再使用禁止 

 

 

【形状・構造及び原理等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜材質＞ 

 

【使用目的、効能又は効果】 

  局部に本品ノズル部を向けて、薬剤を噴霧する。 

 

 

【使用方法等】 

 1）必要に応じて手袋を着用する。 

 2）有効期限内であることを確認し、本品を包装袋から取り出

し、製品に破損等ないか確認する。 

 3）あらかじめ薬液を充填したシリンジのロック部に本品を緩みな

きよう、しっかりと接続する。 

 4）局部に本品のノズル部を向け、プランジャーを押し、薬剤を霧

状に噴霧する。 

 5）噴霧後は安全に廃棄する。 

 

＜使用方法に関連する使用上の注意＞ 

 1）薬剤の粘度により霧状に噴霧できないため、高粘度の薬剤は使

用しないこと。 

2）破損等の原因となるため、本品に衝撃等を加えないこと。 

3）緩みの原因となるため、シリンジへ取り付ける際は、シリンジ

ルアー部に付着した薬剤を拭き取った後に接続すること。 

 

 

【使用上の注意】 

＜重要な基本的注意＞ 

1）本品を使用する際は、必ず添付文書を確認すること。 

2）併用する薬剤、医療機器がある場合は、それらの添付文書も併

せて確認すること。 

3）本品は医師の管理下で適切に使用すること。 

4）本品に破損、ひび割れが確認された場合は、直ちに新しい製品

と交換すること。 

5）シリンジに接続後は、緩み、液漏れについて確認し、使用後は

感染防止に留意して安全な方法で適切に処分すること。 

6）使用目的以外には使用しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

＜不具合・有害事象＞ 

1） その他の不具合 

・破損 

・漏れ 

2） その他の有害事象 

・出血 

 

 

【保管方法及び使用期間等】 

＜保管方法＞ 

  水ぬれに注意し高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。 

 

＜使用期限＞ 

  本品の内箱に記載されている。 

［自己認証(当社データ)による。］ 

 

 
【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

＜製造販売業者 ＞ 

前田産業株式会社 

大阪府大阪市福島区福島 8 丁目 16番 20号（MS ビル） 

TEL: 06-6440-4556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

噴霧器 
ノズル本体 ポリプロピレン 

内部ステム ポリカ―ボネート 

内部ステム ノズル本体 


