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MES-CG08-090-50 
２０２１年 ８ 月（第３版）                                     製造販売届出番号：13B1X00306G10041 

２０１７年１２月（第２版）（新記載要領に基づく改訂） 

器０９ 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管 

一般医療機器  四肢画像診断・放射線治療用患者体位固定具  （40900000） 

回転式カセッテ台 

   

 

【警告】 

１．本品の使用にあたりこの添付文書を事前に十分理解すること。

また患者の安全に細心の注意をはらい、添付文書に従って使用

すること。［重篤な不具合、有害事象が発現する恐れがあります］ 

２．患者を回転台に支持固定するときには、常に患者の状態を監視

すること。【長時間の支持固定は神経麻痺の原因になります】 

 

【禁忌・禁止】 

１．撮影台の設置 

撮影台を設置するときには次の事項に注意すること。 

・撮影台を凸凹のある床面に設置しないこと 

・撮影台を高くするために、ベースの下に当て物等を入れたりし

ないこと 

【撮影台が転倒すると重篤事故または死亡事故につながる恐れが

あります】 

２．移動 

患者を乗せた状態で移動やブレーキ解除を行わないこと。 

【患者が転倒する恐れがあります】 

３．操作中の作動部 

撮影台の操作中に作動部の隙間に手を入れないこと。 

【手や指を挟んで怪我をする恐れがあります】 

４．粗雑な取扱いの禁止 

本品を変形あるいはキズをつける等の粗雑な取扱いはしないこ

と。【器具器械の寿命を著しく低下させます】 

５．改造の禁止 

分解または改造をしないこと。 

【機能不良の原因となります】 

 

【形状・構造及び原理等】 

形状・構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品コード 商品名 

08-090-50 回転式カセッテ台（手動） 

 

 

原材料：ステンレス鋼 

鉄鋼 

アルミニウム 

ポリアセタール樹脂 

アクリル樹脂 

 

【使用目的又は効果】 

本品は、２方向からのX線撮影に使用する。 

 

【使用方法等】 

・本品のご使用前には必ず点検を行ってください。 

（保守・点検に関わる事項を参照ください） 

 ・本品は、下肢のＸ線撮影において、正面像と６０°側面像を撮影時

にご使用ください。 

 

【使用上の注意】 

・別途購入品 

Ｘ線撮影用カセッテ及びグリッドは別途御購入ください。 

 

【保管方法及び使用期間等】 

本品は高温・高湿を避け、温度や湿度が極端に変化しない場所に保管

して下さい。 

 

【保守・点検に係る事項】 

１．動作、機能チェックの実施 

本品は、日常点検及び使用前点検により、正常に機能することを確

認して下さい。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者 

ミズホ株式会社 

ＴＥＬ ０３－３８１５－３０９６ 

製造業者 

ミズホ株式会社 五泉工場 

 

【保証期間に係る事項】 

本品は納品/設置してから一年間を保証期間として無償修理いたしま

す。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あ

るいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依り

ます。 
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