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機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管  

一般医療機器 一時的使用胃食道用滅菌済みチューブ及びカテーテル 70231000 

多目的カテーテル Y 型 

再使用禁止  

 

【禁忌【禁忌【禁忌【禁忌・・・・禁止】禁止】禁止】禁止】    

・再使用禁止 

・スタイレットやガイドワイヤ（以下「スタイレット等」という。）の使用

等、本添付文書に記載されていない挿入・留置方法は行わないこ

と。［スタイレット等は弾力があり外径が小さいため気管に誤挿入

する危険性が高い。さらに、側孔からスタイレット等の先端が飛び

出し、胃、腸等の消化管壁を損傷させる等のおそれがある。］ 

    

【形状【形状【形状【形状・・・・構造及び原理等】構造及び原理等】構造及び原理等】構造及び原理等】**    

〈各部の名称〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【使用目的又は効果】【使用目的又は効果】【使用目的又は効果】【使用目的又は効果】    

本品は一時的に食道に挿入し、患部を冷却する生理食塩液等を

注入及び吸引するためのチューブである。チューブ内にカテーテ

ル等を挿入して使用する場合がある。 

 

【使用方法等】【使用方法等】【使用方法等】【使用方法等】    

1.使用方法 

①汚染に十分に注意し、包装内から取り出す。 

②口腔又は鼻腔より食道に挿入して、一時的に使用する。 

〈使用方法に関連する使用上の注意〉 

・気管壁の損傷並びに気管・肺への誤挿入及び誤留置に注意す

ること。チューブ挿入時に抵抗が感じられる場合又は患者が咳

き込む場合は、肺への誤挿入のおそれがあるため無理に挿入

せずに、一旦抜いてから挿入すること。［肺の器官損傷又は肺

への栄養剤等の注入により、肺機能障害を引き起こすおそれが

ある。］ 

・チューブ挿入時及び留置中においては、チューブの先端が正し

い位置に到達していることを X 線撮影により確認すること。 

・抜いたチューブは再使用しないこと。 

・接合部に薬液が付着すると嵌合部の緩み等が生じる可能性が 

あるので注意すること。 

・使用中はアダプターに緩みがないことを定期的に確認すること。 

    

【使用上の注意】【使用上の注意】【使用上の注意】【使用上の注意】    

〈重要な基本的注意〉 

・チューブが閉塞した場合は、詰まりを解消するための操作は行

わず、チューブを抜去すること。 

*・チューブが閉塞するおそれがあるので、急激に吸引しない

こと。 

 

【保管方法及び有効期間等】【保管方法及び有効期間等】【保管方法及び有効期間等】【保管方法及び有効期間等】    

1.保管方法 

・水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて

保管すること。 

2.有効期間 

・滅菌後 3 年(自己認証(当社データ)により設定) 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】    

〈製造販売業者〉  三矢メディカル株式会社 

TEL 06-6707-9105 

 

本管チューブ 

弁付 Y コネクタ 
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