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一般医療機器 

機械器具 58 整形用器具器械 

手術用切骨器（JMDN:35090000） 

ケイエム採骨器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【使用目的、効能又は効果】 
使用目的 

本品は骨移植術などの多岐に渡る整形外科手術の際に使用

する手術用切骨機器である。物体の一部を切除するために
用いる。 

 

 

【形状・構造及び原理等】 
形状 

溶接を用いた一体構造 

作動・動作原理 

本品は手動式で作動させることで、鋸刃が物体の一部に切
り込みをいれその後、先端部が鋭角な機器を物体に打ち込

み物体の一部を切除する。 

＊鋸刃機器での打ち込みによる切除も可能である。 

 

【原材料】 
ステンレス鋼（JISG4305  SUS420J2） 

 

【性能及び安全性に関する規格】 
1.外観 

本品を目視により調べるとき、表面にはキズ・サビ・バリ

及びその他有害な欠点がないこと。 

2.動作試験 

本品の可動部を確認したとき、使用上問題がないこと。 

 

【操作方法又は使用方法等】 
使用方法 

本品を手動で腸骨綾に接触し、骨を切除する。 

 

 

＜滅菌方法及び条件＞ 

本品は未滅菌品のため、使用に際しては下記の条件又は各
医療機関により検証されバリデーションされた滅菌条件に

より滅菌を行うことを推奨する。 

標準的滅菌方法：高圧蒸気滅菌法 

 

滅菌条件 

温度 分 

115℃～118℃ 30分 

121℃～124℃ 15分 

126℃～129℃ 10分 

 

【使用上の注意】 

重要な基本的注意 

・手技及びその手順において十分に熟知した医師のみが使用

すること。 

・コーティカルカッター使用時での打ち込み切除は、必ず初
頭時に切り込みを入れその後使用すること。 

・神経や血管の近くで機器を使用する場合は、必要以上の負
荷を加えて患者に損傷を与えないよう十分注意すること。 

・鋭利な部分がある器具は、誤って取扱者が怪我をする可能

性があり、又、鋭利な部分は破損・変形しやすいため、特
に取り扱いには注意すること。 

・使用目的に応じた器具の使い方であっても、無理な使い方

をしないこと。使用時に異常を感じた場合は直ちに使用を
止めてください。（ 破損・脱落の可能性があります） 

・術前、術中及び術後にわたり感染症の予防処置を十分に行

うこと。（術後感染が生じる恐れがある）感染症が発生した
場合には、適切な処置を行うこと。 

・使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾

燥する前に洗浄液等に浸漬すること。 

・本品の原材料はインプラントを目的としていません。破損
した場合は、術後合併症が起こる可能性があるため、破片

が体内に遺残しないようにすること。 

不具合 
本品の使用により、以下のような不具合が発生する可能性
があります。 

重大な不具合 

・機器の使用中における過負荷が原因による手術器具の変形、
破損 。 

・過剰な接触圧や繰り返し使用による切れ味や寿命の劣化 

有害事象 

本品の使用により、以下のような有害事象が発生する可能
性があります。 

重大な有害事象 

・機器の適切な洗浄、滅菌を怠ったために起きる感染・機械

の不適切な使用又は破損による神経の損傷、麻痺、疼痛、
軟部組織の損傷、関節の損傷 

・手術による神経組織の損傷、硬膜の損傷、硬膜液漏洩、血

管の圧迫、周辺組織の損傷 

・骨の骨折、亀裂、穿孔 

高齢者への適用 

高齢者は、骨が骨粗鬆症化している場合が多く、術中に過

度の力を加えることにより、骨折等が起きる可能性がある
為、慎重に使用すること。 

その他の注意 

・使用後はできるだけ早く血液・体液・組織等の汚物を除去

し、職業感染病防止のために洗浄・消毒すること。 

・以下に示す対象患者に対する手術（特に脳外科、脊髄・脊
椎等） の際に使用した機器は、操作方法又は使用方法等に

示した滅菌に加えて以下に示す不活性化処理を行うこと。 

 

・洗浄後は速やかに付着した水分を完全に乾燥除去し、そ 

の後ニトリル手袋（ゴム手袋）を着用し機器に接触するこ
と。不十分な乾燥及び素手での接触が生じた場合は器機全
体部に対し腐食の可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

【警告】 

使用上の注意 

・本品の使用にあたり、この添付文書を事前に十分に
理解すること。また、患者の安全に最新の注意を払

い添付文書に従って使用すること［重篤な不具合、
有害事象が発生する恐れがあります］。 

・使用前には滅菌をおこなうこと。 

・使用前に器具に破損、折損等がないことを確認して
ください。 

【禁忌・禁止】 

使用方法 

・本品を曲げ、切削、打刻（刻印）、再研磨等の二次
的加工（改造）することは、折損等の原因となるの
で絶対に行わないこと。 

・目的以外では使用しないこと［誤った使用方法は器
具の破損を招く原因となります］。 
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＜不活性化処理方法＞ 

・クロイツフェルト・ヤコブ病（CJD）及び類縁疾病と医師
に言われたことがある患者 ・血縁者に CJD 及び類縁疾病
と診断された人がいる患者 

・ヒト由来成長ホルモンの注射を受けたことがある患者 

・角膜移植を受けたことがある患者  

・硬膜の移植を伴う脳外科、整形外科等の手術を受けたこと

がある患者 

＜不活性化処理方法＞ 

平成 14 年度厚生労働科学特別研究事業：医療機関におけ
るクロイツフェルト・ヤコブ病及び保因者(疑い含む)に対

する医療行為についてのガイドライン策定に関する研究班
による「クロイツフェルト・ヤコブ病感染予防ガイドライ
ン」に掲げる方法（3％SDS（ドデシル硫酸ナトリウム）溶

液を用い 100℃で 5 分間煮沸後、オートクレーブ処理を行
う）等に従って医療機関内で責任を持ってプリオンの不活
性化処理を行うこと。 

 

【貯蔵・保管方法及び使用期限】 
・常温常湿にて清潔な場所に保管すること。 

・腐食するおそれがあるため、使用後は水分等を必ず除去し、 
保管すること 

・本品の使用期限は、使用各部品の損傷・変形及び従来の機

能を果たせなくなった状態を、使用不可の期限とする。 

 

【保守・点検に係る事項】 
・本品使用の前に、必ずすべての機器を点検すること。 

・本品使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。 

・本品使用（滅菌）前に、汚れ、傷、曲がり、先端部等の異

常がないか点検すること。 

・機器先端部は、柔らかいブラシ等で洗浄すること。 

・強アルカリ／強酸性洗剤、消毒液は器具を腐食させる恐れ

があるため、使用を避けること。金属たわし、クレンザー
（磨き粉）等は 器具の表面が損傷する為、汚物除去及び洗
浄時に使用しないこと。 

・汚物除去に使用する洗剤は、必ず医療用洗剤等、当機械の
洗浄に適したものを使用すること。 

 

【包装】 
・ポリフイルム ： 厚み 0.1～0.3 

・本商品を単体でポリフイルム袋内に挿入後、卓上型溶着シ

ーラで密封。 

・梱包 
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