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機械器具 50 開創又は開孔用器具 

一般医療機器 開孔器 35517000 

エアウェイ 

 

 
【形状・構造及び原理等】 
1. 形状及び原材料 

本品は、サイズの違いによる数種がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 原理 

緩やかにカーブした中空又は H 字構造により、沈下した舌

根及び喉頭蓋を拳上することで、気道を確保する。 

 

【使用目的又は効果】 

様々なサイズ、形状及び輪郭のものがある。遠位端は丸く、

挿入して開孔するときに内腔、身体開口部又は管を拡張又は

伸張することができる。検査又は他の器具の挿入時に用いる。 

 

【使用方法等】 

1. 使用方法 
1） 使用前に洗浄・消毒する。 
2） 本品は水（水道水でよい）でぬらし、逆向きに上顎をす

べらせながら、回転させて開口部に挿入する。 
3） 本品の溝を口唇部につけ、下顎を前上方へ押し上げなが

ら安定させる。 
 

2. 使用方法に関連する使用上の注意 
1） 挿入中の本品の位置を常に確認すること［意識障害があ

る患者は、本品が口腔内異物になることがある］。 
2） ひび割れ、破損等がある場合は使用しないこと。 
3） 滅菌はしないこと。 
4） 本品は同一患者使用なので、他の患者に使用しないこと。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

有効期間 
製造日より 3年［自己認証(当社データ)による］。 

 

【保守・点検に係る事項】 

1. 洗浄・消毒、滅菌 

1） 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血

液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄し、消毒する。浸

漬による消毒が可能である。 
2) 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択

し、その適正濃度と取扱方法を守る。中性洗剤を推奨す

る。 
 

 
3) 金属タワシ、クレンザー（磨き粉）等は、器具表面を損

傷するので使用を避ける。 
4) 仕上げすすぎには、精製水・脱イオン水・濾過水等の使

用を推奨する。 
5) 洗浄後は、直ちに乾燥する。 

 
2. 点検 

使用前に汚れ・破損等を点検する。 
 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：村中医療器株式会社 

TEL 0725-53-5546 

http://www.muranaka.co.jp/ 

 

製造業者：ゲールメッド社  台湾 

GaleMed Corporation 
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