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医療用品04 整形用品 

一般医療機器 整形外科用テープ32882000 

スキンフィックス 
再使用禁止 
 
        

 
  
 
  

【形状・構造及び原理等】 

                                                 
型式：2703/50 

 

 製品寸法：  
ディスク・キャリア：直径55mm 
ストリップ・キャリア：85mm×22mm 

             
         
                  
        
                      
            

           
                                  

   
                     
                                    
           
                      
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            添付文書管理番号06M008 

【禁忌・禁止】** 
使用方法 
皮膚疾患や創傷のある部位には、使用しないで下さい。 

【使用目的又は効果】 

カテーテルや輸液チューブなどの医療機器の固定に用いる布

製又はプラスチック製の（接着）テープをいう。（副次的に固

定するものを除く）  

【使用方法等】 

① 接着面のライナーを剥がして下さい。 
② 適正部位に貼り付けて下さい。 
③ ストリップ・キャリア接着面のライナーを剥がして下さい。 
④ ストリップ・キャリア接着面にチューブ又はリード線を置き、

ストリップ・キャリアを折り返して接着面同士をしっかり貼り

合わせて下さい。 
⑤ ストリップ・キャリアは、繰り返し開閉できますので、必要で

あればチューブを交換して下さい。 

【使用上の注意】** 
 重要な基本的注意 
 装着部位に発赤・腫脹などの過敏症状が稀に現れることがあ

ります。このような場合は、使用を中止して下さい。 

【保管方法及び有効期間等】** 
保管方法： 
水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避け

て保管して下さい。 
使用期限： 
製造日より2年間 
使用期限は、製品袋に記載［自己認証（当社データ）により

設定］ 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】** 
製造販売業者：株式会社メッツ 
    TEL：03-3888-8445 
製造業者・国名： 

Ambu A/S・Denmark 
アンブ・デンマーク 

 
① ディスク・キャリア：ポリエステル不織布 

接着剤：アクリル接着剤 
② ストリップ・キャリア：EVA－ポリエチレン 

接着剤：アクリル接着剤 
③ ライナー：紙 

表面 

裏面 


