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医療用品 04 整形用品 

一般医療機器 医療用スポンジ（JMDN コード：13695000） 

ライノロケット 

再使用禁止 

 

【禁忌・禁止】 

・包装が破損していたりあるいは開封されていた場合は使用し

ないこと。 

・再使用禁止。 

 

【形状・構造及び原理等】 

＜形状＞ 

 

＜原材料＞ 

本体：ポリヴィニルアセタール 

アプリケーター：ポリプロピレン 

糸：ナイロン 

 

 

【使用目的又は効果】*** 

鼻内出血に際し、血液を吸収・除去するために用いる高分

子材料のスポンジである。 

 

 

【使用方法等】*** 

 

    図1         図2          図3 

 

1.鼻孔にライノロケットの先端を入れ、スポンジを押し出す。 

2.スポンジを下鼻道に沿って鼻甲介を越え挿入し、必要な部位に留

置する。（図1） 

3.スポンジが膨潤し始める。膨潤するだけの出血がない場合は生理

食塩水をたらす。（図2） 

 

4.抜去時に使用する糸はテープの小片で鼻の横に貼り付ける。

（図3） 

5.スポンジの挿入、挿入するスポンジの本数、抜去のタイミン

グは医師が判断すること。通常は片方に1本のスポンジを使用

する。鼻腔が通常より大きな場合はスポンジを追加する。 

6.抜去時にスポンジが乾燥している場合は、生理食塩水をたら

し柔らかくしてから抜去すること。 

 

 

【使用上の注意】 

・使用前、包装に異状が認められる場合は使用しないこと。 

・滅菌包装の開封は使用直前に行い、開封は無菌的操作によ

り行うこと。 

・使用前に包装に記載されている使用期限を確認し、使用期

限を過ぎた製品は使用しないこと。 

 

*＜有害事象＞ 

 ・手術に起因する感染、突然の発熱、嘔吐、下痢、めまい、

失神、発疹の可能性があるので、注意すること。 

 

 

【保管方法及び有効期間等】*** 

＜貯蔵・保管方法＞ 

高温多湿を避け、常温で保管すること。 

 

＜使用期限＞ 

包装の使用期限の欄に表示。使用期限を過ぎたものは使用し

ないこと。 

  

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**** 

製造販売業者： 

株式会社 名 優 

〒276-0042 千葉県八千代市ゆりのき台3-9-2 

TEL:047-480-6161  FAX:047-480-6162  

 

製造業者： 

Summit Medical, Inc.（アメリカ合衆国） 

 

 


