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【警告】 

関連学会が定めるガイドラインに従って、実施手順を満たし、

さらに本品の取扱いに関する講習を受けた医師が使用するこ

と。[製品が正しく機能せず、再手術が必要となるおそれがあ

る。] 

 

【禁忌・禁止】 

1. 適用対象(患者)における事項 

 急性又は慢性、播種性又は局所性感染症[感染巣の転位や敗血

症等を併発する恐れがある。] 

 骨格未成熟、骨の奇形、軸位置の変位、その他の骨疾患及び

併存症[骨格形成不全やインプラントの機能に支障を来す恐

れがある。] 

 重篤な筋肉、神経、血管系の欠損症やその他病理学的な病態

によりインプラントの機能に支障を来す疾患[症状を悪化さ

せる恐れがある。] 

 精神的又は神経筋的な疾患[術後フォローアップを含めて医

師の指示に従うことが困難になり、術後合併症の原因となる

恐れがある。] 

 インプラントに過度の荷重がかかることが想定される場合

(肉体的重労働、激しいスポーツ活動、高い活動性、落下の可

能性、アルコール依存症又は薬物嗜癖、影響を与えうる身体

上又は精神上のその他の障害)[インプラントの設置不良、又は

破損の恐れがある。] 

 進行性の骨粗鬆症、骨軟化症、支持骨における腫瘍、靭帯構

造の喪失、三角筋の機能不全[インプラントを支持するための

十分な骨量が得られず、適切に固定されない恐れがある。] 

 代謝障害や全身性疾患(例えば、糖尿病やステロイド又は免疫

抑制剤などの薬物療法)[骨の支持性を徐々に喪失し、緩みにつ

ながる恐れがある。] 

 重篤な骨構造の損傷又は変形[インプラントが適切に固定さ

れない恐れがある。] 

 本品の原材料に対する過敏症並びにその兆候 

2. 併用医療機器における事項 

 弊社指定製品以外と併用しないこと。 

[「相互作用」の項を参照のこと。] 

3. 使用方法における事項 

 再使用、再滅菌しないこと。 

[本品の各構成品について損傷が無いように見えても微小な

損傷や内部応力を有し、早期破損などの予期せぬ不具合並び

に有害事象を生じる可能性がある。] 

 

【形状・構造及び原理等】 

形状・構造 

本品は、以下の構成品よりなる。 

本添付文書に該当する製品の製品名、製品番号、サイズ等につい

ては法定表示ラベル又は本体の記載を確認すること。 

製品名及び外観形状 原材料 

1) 関節窩ヘッド 

 

コバルトクロム合金 

チタン合金 

2) ベースプレート 

 

チタン合金 

純チタン 

 

原理 

上腕骨に設置された上腕骨ステム(本品外)と組み合わせて使用す

るトレイ(本品外)及びインサート(本品外)が、肩甲骨に設置された

ベースプレート及び関節窩ヘッドと肩甲関節摺動面を形成するこ

とにより、肩関節の代替として機能する。 

 

 

【使用目的又は効果】 

人工肩関節置換術を実施する際に腱板断裂性関節症、腱板広範囲

断裂などの腱板機能不全を呈する症例に対して肩関節機能再建の

ために使用する人工材料である。 

 

【使用方法等】 

・本品は滅菌品であり、再使用しないこと。 

・本品使用に際しては、本品の添付文書を熟読し、使用上の注意等に 

精通すること。 

・本品と併用する手術器械(届出品)は、弊社指定の専用品を使用する

こと。 

・本品と併用可能な医療機器(本品外)は下表のとおり。 

構成品 販売名 承認番号 

上腕骨ステム 

上腕骨ステム(セ

メントレス) 

MEDACTA  

人工肩関節 

システム 

23000BZX00210000 

 

上腕骨ステム 

上腕骨ヘッドコ

ネクター/上腕骨

リバース用トレ

イ用スクリュー

(付属品) 

上腕骨ステム 

上腕骨ステム(セ

メンテッド) 

MEDACTA 人工肩

関節上腕骨コンポ

ーネント 

23000BZX00209000 

関節窩ヘッド 

グレノスフィア 

グレノスフィア

用スクリュー(付

属品) 

MEDACTA 人工肩

関節 システム  リバ

ース型 

23000BZX00267000 

ベースプレート 

グレノイドベー

スプレート 

グレノイドポリ

アキシャルロッ

キングスクリュ

ー(付属品) 

トレイ 

上腕骨リバース

用トレイ 

インサート 

上腕骨リバース

用 PE ライナー 

 

 

[標準的な使用方法] 

1. 肩関節の皮切りを行う。 

2. 上腕骨側における使用方法 

併用医療機器の使用方法に従い、上腕骨ステム(本品外)、上腕骨リバ

ース用トレイ(本品外)及び上腕骨リバース用 PE ライナー(本品外)を埋

植する。
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3. 肩甲骨側における使用方法 

(1) 残存している関節包や骨棘を切除して関節窩を露出したあと、

リーマー(専用品)及びドリル(専用品)により、ベースプレート(本

品/本品外)の設置母床の作成を行う。(図 1) 

(図 1) 

 

(2) ベースプレート(本品/本品外)を設置後、上方及び下方のスクリ

ュー孔にスクリュー(本品/本品外)を刺入し、最終締結をする。必

要に応じて前方及び後方のスクリュー孔にスクリューを刺入する。

(図 2) 

(図 2) 

 

(3) トライアルグレノスフィア(専用品)を装着し、埋植する関節窩ヘッ

ド(本品/本品外)のサイズを選択する。(図 3-1、図 3-2) 

(図 3-1) (図 3-2) 

 

(4) 選択した関節窩ヘッド(本品/本品外)を埋植する。 

4. 2. 及び 3.の手順によって各インプラントを埋植後、試整復を行い、

肩関節の安定性、可動域等確認した後、閉創する。 

 

【使用上の注意】 

1. 重要な基本的注意 

術前並びに術中における本品の取り扱いが関節置換術の成果に影

響を及ぼすため、以下の内容にご留意ください。 

(1) 適用対象(患者)における事項 

 適切な患者選定並びに患者のコンプライアンス意識は術後結

果に影響することに留意すること。 

また、手術手順並びに人工肩関節について患者と検討すると共

に、合併症予防のため、患者の活動レベルや患者体重等のイン

プラントの性能及び安全性を制限しうる要因、本手術での機能

限界並びに選択したインプラントによる制限について考慮し

医師による術後の指示に従う必要性について検討すること。 

 適用対象の選定は本品の配置並びに位置決めと同様に重要で

あるため慎重に行うと共に、手術に際して、使用予定の前後サ

イズを含めて十分な数量を用意しておくこと。 

 本品の原材料に対する過敏症の疑いがある場合は、術前に本品

使用の是非のためのアレルギーテストを行うこと。 

 不適切な機能的要求により本品に予期せぬ応力が生じる可能

性があり、本品の耐用期間を短縮する可能性があることに留意

すること。 

(2) 併用医療機器における事項 

 本添付文書の記載事項に加え、本品と併用する医療機器の使用

上の注意に留意すること。 

(3) その他の留意事項 

 必要に応じ、本添付文書記載事項について患者へ適切に情報提

供すること。 

 本品は本添付文書及び/又は手術手技書に記載された目的並び

に方法以外で使用しないこと。 

 本品の適用範囲、埋植のための手術器械の適切な使用、並びに

手術手技に係る利用可能な全ての情報を入手し、術者及び手術

チームが精通していること。 

製品情報や X 線テンプレート並びに使用方法に係るより詳細

な情報を必要とする際は、弊社営業担当へご連絡ください。 

 手術手技、適切なインプラントの選択並びに配置を術前計画に

おいて配慮の上、本品使用に対する妥当性を十分検討すること。 

 患者に対して活動制限や置換した肩関節に過度な負荷が生じ

ないよう注意を促すと共に、運動、治療、活動制限についても

注意を促すこと。 

 また、インプラントの CT 又は MR の画像診断に係る影響性を

説明すること。 

 術直後との比較、インプラントの変位やルースニング等を予防

するため、定期的なフォローアップ及び X 線診断を推奨しま

す。過度の肉体的活動、患肢の外傷は、インプラントの変形、

破損、摩耗による本置換術に対する早期の不具合を引き起こす

可能性があるため、このような場合は患者を医師の管理下に置

き、悪化の進行度や早期再置換術の必要性評価を適切に行うこ

と。 

 非臨床試験によって本品はMR Conditionalであることが示さ

れている。本品を埋植した患者に対して、以下に示される条件

下においては、安全にMR検査を実施することが可能である。

[自己認証による]  

-静磁場強度：3.0T  

-静磁場強度の勾配：117T/m  

-MR 装置が示す全身最大 SAR：2.0W/kg(通常操作モード)  

上記条件で 15 分のスキャン時間において本品に生じ得る最大

の温度上昇は約 0.9℃以下である。  

本品が 3TのMR装置における勾配磁場エコー法による撮像で

生じるアーチファクトは本品の実像から約 46.0mm である。 

 

2. 相互作用 

[併用禁忌](併用しないこと) 

医療機器 

の名称等 
臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

弊社指定 

製品以外 

製品仕様の相違によ

り、不安定性を増大さ

せる恐れがある。 

異なる規格の製品の

組み合わせにより不

安定な状態を導く。 

3. 不具合・有害事象 

本品を用いた関節置換術により、以下のような不具合・有害事象

を生じる可能性があることに留意してください。 

本品の使用において機能不良等の不具合並びに使用者に健康被害

を与える有害事象を認知した際、品質、有効性及び安全性に係る

苦情が生じた際は、直ちに弊社営業担当へ当該内容をお知らせ下

さい。 

その際、該当する製品名、製品番号、並びにロット番号をお知ら

せの上、可能な限り該当製品を併せてご返送下さい。 

 

(1) 重大な不具合・有害事象 

[重大な不具合] 

 ルースニング 

 脱臼 

 インプラントの損傷 

 不安定性 

 インプラントの転位 

 疲労破損 

 摩耗 

 肩甲骨へのインピンジメント(ノッチング) 

[重大な有害事象] 

 骨折 

 静脈血栓症、肺動脈閉塞、塞栓症及び心停止を含む心臓血管系

疾患 

 二次的感染 

 神経障害、手術外傷による神経下病変 

 疼痛 

(2) その他の不具合・有害事象 
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本品を用いた関節置換術により、(1)重大な不具合・有害事象以外

に以下のような不具合・有害事象を生じる可能性があることに留

意してください。 

[その他の有害事象] 

以下の有害事象は、人工肩関節置換術を施術された患者に稀に発

現することがあるので、認められたら直ちに適切な処置を施して

ください。 

 インプラントの原材料に対する組織反応 

 肺炎、肺拡張不全 

 血腫、遷延治癒等の治癒障害 

 原発的感染 

 関節痛、及び運動制限[関節周囲の石灰化や骨化により生じる

ことがある。] 

 上腕骨又は肩甲骨関節窩骨折[重症の骨粗鬆症による骨量の低

下や術中のリーミング、骨吸収等の骨欠損により生じることが

ある。] 

 癒合不全 

 関節炎、骨化性筋炎 

 裂創傷の裂開 

 骨溶解 

 異所骨形成 

 血管狭窄 

4. 妊婦、産婦、搾乳婦及び小児等への適用 

妊婦、産婦、搾乳婦及び小児に対しては、特に、治療上の有益性

が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること[妊婦、産

婦、搾乳婦及び小児に対する安全性は確立していない] 

 

【保管方法及び有効期間等】 

1. 保管方法 

高温、多湿、直射日光を避け、室内保管 

2. 有効期間 

外箱の表示を参照[自己認証による] 

 

【承認条件】 

肩関節置換術に対する十分な知識・経験を有する医師が、適応を

遵守し、講習の受講等により、本品の操作に関する技能や手技に

伴う合併症等に関する知識を得た上で、本品が用いられるよう、

必要な措置を講ずること。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者 

連 絡 先 

メダクタジャパン株式会社 

TEL：03-6272-8797(代表) 

製 造 業 者 メダクタ インターナショナル エスエー 

MEDACTA International SA 

スイス 

 

 
 


