
404583001JPP_001 ID02222018 

－1/1－ 

 

再使用禁止 

 

【禁忌・禁止】 

 使用方法 

再使用禁止、再滅菌禁止 

 

【形状・構造及び原理等】 

＜形状＞ 

 

＜原理＞ 

本品は内部にスネアを組み込んだ糸支え用の器具である。本体のボタ

ンを押すことにより、スプリングの圧がリリースされ、固定されていたスネア

が解放される。ボタンを押しながらプルタブを引いて、ボタンを離して縫合

糸を固定する。 

 

【使用目的又は効果】 

本品は、縫合糸の張力をより広範に分布させることで、創傷の治癒を

補助することを目的とした糸支え器具である。 

 

【使用方法等】 

縫合糸のサイズ 

1. U.S.P. #0 以下の縫合糸を使用すること。 

 

使用方法 

1. 滅菌包装に破れ等の損傷がないことを確認し、無菌的に本品を

取り出す。 

2. 縫合糸でシース、穿刺部又は皮膚部位を縫合する。 

3. 本品のスネア部分に縫合糸の両端を入れる。 

4. 本体のボタンを押してスネアをリリースし、プルタブを引き、ボタンを

離すことにより縫合糸を固定する。 

5. 縫合部の状態を確認する場合、ボタンを押して本品を静かに引

っ張る。 

6. 出血コントロールが困難な場合、再度ボタンを押して本品を前方

にスライドさせてテンションをかける。 

7. 縫合糸をリリースする場合には、再度本体のボタンを押す。 

 

 

 

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞ 

・ 本品を強く引っ張らないこと。[縫合糸が外れる要因となる。] 

 

【使用上の注意】 

＜重要な基本的注意＞ 

・ 不適切な位置決めは臨床結果に影響するため、最適な位置に把

持すること。 

 

<不具合・有害事象> 

・出血 

・血種 

・発熱 

 

【保管方法及び有効期間等】 

〈保管方法〉 

直射日光、水ぬれ、高温、多湿な環境を避けて保管すること。 

〈有効期間〉 

製品包装に表示。［自己認証（自社データ）による。］ 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：メリットメディカル・ジャパン株式会社 

外国製造業者：Merit Medical Systems, Inc. 

米国 
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機械器具 30 結紮器及び縫合器 

一般医療機器 縫合糸固定用具 33519000  

メリット スリップノット 

ボタン 

スネア 

プルタブ 


