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機械器具 24 知覚検査又は運動機能検査用器具 
一般医療機器  体表面電気刺激装置用電極  34374001 

再使用禁止 

マイオトロード  

【禁忌・禁止】【禁忌・禁止】【禁忌・禁止】【禁忌・禁止】*    

＜適用対象（患者）＞ 

• 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある

患者 

＜使用方法＞ 

• 癌性の病変部位及びその近辺に装着しないこと。[症状

を悪化させる恐れがある] 
• 本品を指定された部位（下顎切痕部）以外に装着しない

こと。［部位によっては、喉頭筋や咽頭筋に激しい痙攣、

頭痛やその他の疼痛を伴う刺激がおきる］ 
• 再使用禁止。 

    

【形状【形状【形状【形状・・・・構造及び原理等】構造及び原理等】構造及び原理等】構造及び原理等】    

［形状・構造］ 

本品は、電極及び粘着フィルムより構成される導体である。 

  ［左側用］ ［後部用］ ［右側用］ 

①電極（金属タブ） 
②粘着フィルム 
③ネット（網状部） 
④ノッチ（切込み部） 

                             

［体に接触する部分の主な組成］ 

電  極  ：アルミニウム箔 

粘着フィルム：アクリル系粘着剤 

マイオジェル：精製水、カルボキシビニルポリマー、 

       プロピレングリコール 

［原理］ 

体表面に装着した本品を専用機器に接続し、電流を流すこと

により、神経筋に電気刺激を与える。 

［付属品］（セットに付属する） 

 マイオジェル 

 モノジェクトシリンジ 

 

【使用目的又は効果】【使用目的又は効果】【使用目的又は効果】【使用目的又は効果】    

組織に電流を流すために、体表面に貼付して用いる。 

 

【使用方法等】【使用方法等】【使用方法等】【使用方法等】    

［使用方法］ 

(1) アルコールで両側の耳の前方部（下顎切痕部）、首すじの  

周囲の化粧、皮脂を十分に取り除き､完全に乾かす。 
(2) 本品の電極を手で持ち、注意深く台紙から剥がす。 
(3) 左右側用本品のノッチを耳朶の下に位置づけ、ネットの

上縁を耳珠中央の高さに合わせ、眼耳平面と一致させる。 
(4) 頭をまっすぐにし、後部用本品を首筋の頭髪の生え際部

分に貼付する。 
(5) 気泡が入らないように、マイオジェルをモノジェクトシ

リンジの 7 分目まで入れる。 
(6) 電極を下に折り曲げ、本品と皮膚との間にできたポケッ

トの基底部 1/3 にジェルを注入し、基底部の隅々まで広

げる。 
(7) ジェルを追加注入して本品の中心を指でこすり、均一に

伸ばす。 
(8) 専用機器のワニ口クリップの黒色クリップを患者の左下

顎切痕部に貼付した本品の電極に、緑色クリップを右下

顎切痕部に貼付した本品の電極に、赤色クリップを後頸

部に貼付した本品の電極に、各々確実に挟む。 
(9) 専用機器の電源を ON にし、体表面の組織に電流を流す。 
(10) 治療が終了したら、専用機器の電源を OFF にし、本品を

患者から取り外す。本品を剥がす際は、クリップを外し

てゆっくりと剥がすこと。 
(11) 必要に応じてティッシュペーパー等でジェルをきれいに

拭き取る。 

［組み合わせて使用する医療機器］ 

(1) 本品は、「販売名：マイオモニター Ｊ５（認証番号：

220AIBZX00059000）」と併用して使用する。 

［使用方法等に関連する使用上の注意］ 

(1) 本品は、皮膚に密着させて使用すること。［電極接触部の

皮膚上に刺激を生じることがある］強い刺すような刺激

を感じたら本品を調べ、マイオジェルを追加するか、必

要に応じて交換すること。 
(2) 皮膚に確実に装着できない場合は、交換して使用するこ

と。 
 

【使用上の注意】【使用上の注意】【使用上の注意】【使用上の注意】    

［重要な基本的注意］ 

(1) 本品の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状を起こし

た患者には、粘着剤及びジェルを拭き取り､石鹸水で皮膚

を洗浄すること。また、必要に応じて専門医の診断を受

けさせること。 
(2) 使用後は速やかに取り去ること。［本品を皮膚に貼付した

ままにしておくと、発赤やかゆみ等を発症する場合があ

る］ 
(3) 本品は、正常で傷などのない清潔な皮膚に装着すること。 
 

【保管方法及び有効期間等】【保管方法及び有効期間等】【保管方法及び有効期間等】【保管方法及び有効期間等】    

［保管の条件］ 

(1) 開封後は、残りの本品が乾燥しないよう保管すること。 

［使用期限］** 
 包装又は表示ラベルに記載の使用期限までに使用すること。   

 ［自己認証（外国製造業者データ）による。］ 

［使用期間］ 

(1) 本品は、使用時間にかかわらず 1 回のみ使用すること。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*    

製造販売業者：
 

電 話 番 号 ： 06-6380-2525 
外国製造業者： マイオトロニクス・ノロメド 

Myotronics-Noromed Inc. 
国 名 ： アメリカ合衆国 

［お問い合わせ先］ 

問 合 せ 窓 口 ： 株式会社モリタ お客様相談センター 
電 話 番 号 ： 0800-222-8020（無料） 
F a x 番 号 ： 0800-222-6480（無料） 
E - m a i l ： e-customer@morita.com 
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