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機械器具６５ 歯科用充填器 

一般医療機器  歯科用根管スプレッダ  JMDN37678000 

コメット ナビフレックス 

**【形状・構造及び原理等】 

原材料 
作業部：ニッケルチタン製 
軸部：ステンレス製 
 
 
 
 
 
 

【使用目的又は効果】 

先細の作業部分をもち、横断面が円形で先端が尖鋭な歯科用器
具をいう。充填物を根管に圧接（主に側方）するために用いる。 
 

**【使用方法等】 

通法により充填された根管に作業部分を挿入して、充填物を側
方に圧接する。 
 

【使用上の注意】 

**１）患者ごとに【保守・点検に係る事項】に記載する方法及
び条件で、滅菌前の洗浄・滅菌を行い、使用すること。 

*２）高圧蒸気滅菌器（オートクレーブ）を繰り返すことによ
る負荷や本品の反復使用により、先端の作業部とハンド
ル部の接合が緩くなり、作業部が回転したりグラついた
りする場合があります。その際は使用を中止すること。 

*３）先端の作業部とハンドル部の接合が緩くなり作業部が回
転したりグラついたりする事や、作業部が変形したり柔
軟性を喪失する場合があるので作業部を直接炎等に曝さ
ないこと。 

**４）本品の使用によりアレルギー反応が現れた場合は、直ち
に使用を中止すること 

 
**【保管方法及び有効期間等】 
[保管方法] 
１）本品は汚染及び錆を防ぐため、清潔で湿度が高くならない

場所にて保管・管理すること。 
２）錆びる恐れがあるため水分が付着したまま保管しないこと。 
３）「もらいさび」が発生するおそれがあるため、錆びている製

品と一緒に保管しないこと。 

**【保守・点検に係る事項】 

[洗浄] 
１） 使用後は出来るだけ早く本品を洗浄剤に浸漬し、血液等の

乾燥固着を防止すること。すぐに洗浄液に浸漬できない場
合、予備洗浄スプレー等を使用して血液などの乾燥固着を
防止すること。 

２） 下記の方法にて付着物を取り除くこと（超音波洗浄器また
はウォッシャーディスインフェクターのどちらを使用する
場合であっても、洗浄剤の併用を推奨する）。 
ウォッシャーディスインフェクターを使用する場合： 
バーをスタンドに立ててウォータースプレーが刃部にしっ
かりと当たる位置に置くこと。 
超音波洗浄器を使用する場合： 
接触による刃部の劣化を防ぐためにスタンド類にセットし
てから超音波洗浄を行うこと。 

３） 超音波洗浄器による洗浄後、器具を流水でしっかりとすす
ぐこと（水垢の付着を防止するためにすすぎには蒸留水の
使用を推奨する）。 
汚れが残っている場合、ブラシを使用して残留物を除去す
ること（クレンザー、ワイヤーブラシ、スチールウール等
は器具をキズつける恐れがあるため、残留物の除去に使用
しないこと）。 
 

[乾燥] 
１） すすぎ洗い後は器具を速やかに乾燥させること（水分が付

着した状態で長時間放置すると、錆びやシミ等の発生原因
となる恐れがある）。 

 
[洗浄剤に関する注意事項] 
１） 洗浄剤は防錆剤を含有している中性タイプの製品を使用す

ること（特にｐH が大きく酸性またはアルカリ性に傾いた洗
浄剤は使用しないこと。またタンパク質の凝固作用がある
のでアルデヒドを含有する製品を器具の洗浄に使用しない
こと）。 

２） 洗浄剤を製造しているメーカーの指定に従い、取扱い説明
書等に記載されている内容を厳守して使用すること（浸漬
時間・溶液濃度・本品への適合性等）。 

 
[目視による検査] 
１） 洗浄後は拡大鏡などを用いて刃部のダメージや残留物の有

無を確認すること。 
２） 残留物を発見した場合は、洗浄と乾燥を再度行うこと。 
３） 器具の破損や劣化を発見した場合、医療用廃棄物として適

切に処理すること。 
 
[滅菌] 
１） 滅菌トレー又は滅菌パック等に本品を入れ、オートクレー

ブにて滅菌すること（その他の滅菌方法は検証していない
ので行わないこと）。その後、使用前まで乾燥した清潔な環
境で保管すること。 

２） オートクレーブを扱う際には、メーカーの添付文書及び取
扱い説明書に従うこと。 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
製造販売業者： (株)モモセ歯科商会 
住所    ： 〒543-0054 

         大阪府大阪市天王寺区南河堀町 6 番 35 号 
電話番号  ： 06-6773-3333 
緊急連絡先 ： (株)モモセ歯科商会 推進事業部 ASU 
電話番号  ： 06-6773-4175 
ファックス ： 06-6773-0927 
製造業者  ： ゲーブル・ブラッセラー社（ドイツ） 

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG. 
（Komet Dental、Germany） 

 
販売業者の連絡先：（空欄です。使用者が下に記載してください） 
 


