
 

 

 

【形状・構造及び原理等】 

 原材料：アルミ合金 

 

   

 

 パナデントタイプ 

 サムタイプ 

 プロフィットタイプ 

 

 

【使用目的又は効果】 

 患者の咬合機能を採得･再現し、診断に用いる。 

 

 

【使用方法等】 

  石こう模型を咬合器にマウントさせ、計測を行う。 

 

 

【使用上の注意】 

 1)使用注意 

  1.万が一、製品に変形等の異常がある場合は使用を中止する

こと。 

  2.故障防止のため、必要以上に力を加えないこと。     

  3.特にネジの締め付け等には、十分注意すること。 

 

 

【保管方法及び有効期限等】 

 1.傾斜、振動、衝撃を与えないこと。 

 2.高温・多湿、直射日光のあたる場所を避けて保管すること。 

 3.埃、水分等が付かない乾燥した場所で衛生的に保管すること。 

 4.使用後はネジ等を緩め、メンテナンスを行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：安永コンピュータシステム株式会社 

       第一種医療機器製造販売業 

電話番号：0776-33-5333 FAX 番号：0776-33-5334 

  製造業者：WEHMER Corporation（アメリカ） 

 2003 年 4 月作成(第 1版)                              医療機器届出番号：18B1X00001000011 

 2025 年 2 月改訂(第 4版) 

機械器具 （68） 印象採得又は咬合採得用器具 

一般医療機器   歯科用咬合器   10201000 

咬合器 


