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機械器具 ２４ 知覚検査又は運動機能検査用器具 

一般医療機器 手動式皮膚痛覚計 12950001 

知覚針 
 
【形状・構造及び原理等】＊ 

１．形状 

  ［知覚針本体］    ［知覚針ケースキャップ］ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

商品名 商品コード 寸法 

知覚針本体 G－154－A 
全長 

A(mm) 
針の長さ 
B(mm) 

110.0 9.0 
知覚針 

ケースキャップ 
G－154－B 

ケースの全長

C(mm) 
ケースの幅

D(mm) 
76.0 15.5 

※本品はセットでも製造販売されることがある。 

 

２．原材料（接触部の組成） 

ピアノ線 

３．動作原理＊ 
知覚針本体両先端針部を知覚針ケースキャップのスケールに当て、

適当な広さに開く。針を皮膚に接触させ、二点識別覚検査を行う。

必要に応じて、先端部の開閉の幅を変え検査を行う。 
 
【使用目的又は効果】 
本品の両脚を開閉させ、先端部にある針を皮膚に接触させることによ

り、二点識別覚を検査する。 

 
【使用方法等】 
１．使用前の確認 

針の部分が薬液消毒されていること。 

２．準備・操作 

（１）被験者の皮膚を消毒用アルコールで消毒する。 

（２）本体両先端針部を知覚針ケースキャップのスケールに当て、適

当な広さに開く。 

（３）二点の針を被験者の皮膚に軽く接触させることにより、二点識

別覚検査を行う。 

３．使用後＊ 

【保守・点検に係る事項】１．に示したように消毒する。 
 

 

 

 

【使用上の注意】 
１．重要な基本的注意 

（１）使用前に、破損・変形亀裂・傷・磨耗がないか、適切に機能

するかどうかを点検すること。破損等が確認された場合は使

用しないこと。 

（２）破損、曲がり等の原因になり得るので使用時には必要以上の

力を加えないこと。 

 
【保管方法及び有効期間等】 
清潔な場所に室温で保管すること。 

 
【保守・点検に係る事項】＊ 
１．消毒方法＊ 

針の部分を薬液消毒する。 

２．使用者による保守点検事項＊ 

本品が漂白剤、消毒液等の塩素及びヨウ素溶液に曝された場合、

直ちに清水で洗浄すること。 
 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
製造販売業者・製造業者 

ユフ精器株式会社 

〒113-0034 
東京都文京区湯島2丁目31番20号 

ＴＥＬ：03-3811-1131 
ＦＡＸ：03-3811-1727 
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