
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊2017 年 4 月（第 2 版）（新記載要領に基づく改訂）                届出番号 13B1X00005000212 

2014 年 10 月 1 日（新様式第 1 版） 

 

機械器具（24）知覚検査又は運動機能検査用器具 

一般医療機器 体表面電気刺激装置用電極  JMDN コード 34374001 

 

バイオＴＥＮＳ用電極  

同一患者以外の再使用禁止* 

２．重要な基本的注意 

①外傷、炎症等のある部位に電極を貼付しないこと。 

②皮膚に発赤やかぶれ等の症状が現れた場合は、使用

を中止すること。 

③電極を使用して刺激があった場合は、使用を中止し  

て医師の診察を受けること。 

 

【保管方法及び有効期間等】  

（保管方法） 

 電極は、乾燥を防止するために商品が収納されてい

た密封袋に入れて保管すること。直射日光や高温の

場所を避けて保管すること。 

（使用期間） 

 未開封の場合、包装に記載された製造日（月/西暦

年で表示）より 1 年間。* 

 

【形状・構造及び原理等】 

外観： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寸法 ：5.08cm×3.17cm 

 

【使用目的又は効果】 

 組織に電流を流すため、体表面に用いる導体。 

 バイオＴＥＮＳの電極として使用する。 

 

【使用方法等】 

１.電極を貼る 

①シールに付着している状態で、電極にリードコード  

を接続する。 

②電極の端を摘んでシールから剥がす。 

③電極を体表面の正しい位置に貼付する。 

 （電極の中央部を皮膚に貼り、次に端部を貼る。） 

④リードコードをバイオＴＥＮＳに接続する。 

 

２.電極を剥がす 

①バイオＴＥＮＳの電源を切る。 

②電極からリードコードを取り外す。 

③電極の端を摘んで皮膚から取り除く。 

 

３.貼付方法 

①接着面の粘着力が強過ぎる場合は、冷蔵庫の中で電極  

の接着面を乾燥させる。 

②接着面が乾燥した場合は、接着面に水を２～３滴垂ら  

す。 

 

【使用上の注意】 

１.使用注意* 

①本品は同一の患者に対してのみ再使用可能である。 

②電極を貼付する部位の皮膚は、石鹸と水で洗浄し、乾  

燥させておくこと。 
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【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売元：   
 

お問い合わせ先  
 器材部  
 電 話 番 号：03-3845-2931 

 Ｆ ＡＸ番号：03-3841-8204 

 

製 造 元：バイオリサーチ社 

      BioResearch Associates, Inc. 

（国名：アメリカ合衆国） 

 

【禁忌・禁止】 

再使用禁止。一度使用した電極を他の患者に使用し

ないこと。* 


