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2019年 3月改訂（第 3版）**                                                      医療機器製造販売届出番号：13B2X10268525C01  

2018年 6月改訂（第 2版）*  

 

機械器具 25医療用鏡 

一般医療機器 架台式手術用顕微鏡  

特定保守管理医療機器(設置)JMDNコード 36354030 

 

販売名 ライカ M525 架台式手術用顕微鏡  
 

 

【警告】** 

・使用前にランプ使用時間を確認すること。 

［キセノンランプの寿命が 10％になった場合（累積 500 時間を越

えたランプ）は、手術を開始する前に交換することを推奨する］ 

 

 

 

【禁忌・禁止】**  

・ 術野の上では、バランス調整やアクセサリ交換を行わないこと。 
［顕微鏡本体の降下によって怪我をするおそれがあるため］ 

・ 本システムを眼科手術に使用しないこと。 

 

 

【形状・構造及び原理等】 

本品は、顕微鏡本体（M525）と天井に固定される懸架装置（マ

ウント）により構成されている。 

マウントは、CT20、C40、CT40、OHC4、C50の 5種類がある。 

 

 

 

 
 
 

   
 

 
 

 

 

①寸法 

品名 アーム長 (mm) (±10%) 

M525CT20 最大 1692 

M525C40 最大 2410 

M525CT40 最大 1440 

M525OHC4 最大 1480 

M525C50 最大 2375 

 

 

 

②電気的定格 

品名 電圧(V) (±10%) 周波数(Hz) 消費出力(VA) 

M525CT20 交流 100－240 50/60 1550－1650 

M525C40 交流 100－240 50/60 800 

M525CT40 交流 100－240 50/60 800 

M525OHC4 
交流 100－240 

(+10%/－15%) 
50/60 1600 

M525C50 交流 100－240 50/60 1500 

 

電撃に対する保護の形式による分類：クラスⅠ機器 

電撃に対する保護の程度による分類：B形機器 

 

【使用目的又は効果】 

 手術用顕微鏡のうち、天井懸架式のものをいう。 

 

【使用方法等】** 

 使用方法 

1. 天井懸架装置の顕微鏡を適切な高さに設定する。 

2. 主電源を ONにする。 

3. バランス調整機能にて顕微鏡を最適なバランスに調整す

る。 

4. 照明スイッチを ONにする。 

5. 術者はフットスイッチ、もしくはハンドスイッチにより

フォーカス、ズーム、X-Yを操作する。 

6. 手術終了後は照明のスイッチを OFFにする。 

7. 主電源を OFFにする。 

8. 天井懸架装置の顕微鏡を適切な位置に収納する。 

 

［使用方法等に関連する使用上の注意］ 

 ■使用前の注意事項 

・ 手術で使用する前に、ランプ消費時間、バランス調整、顕
微鏡の動作を確認すること。 

・ すべてのケーブルの接続が正確、かつ安全であることを確
認すること。 

・ ランプ交換の際は高温に注意すること。 

 

 ■使用中の注意事項 

・ 機器及び患者に異常が発見された場合には、患者に安全な
状態で機器の作動を止めるなど適切な措置を講ずること。 

・ 術中にメインランプが消えた場合は、直ちにスペアランプ
に切り替えること。 

 

 ■使用後の注意事項 

・ 定められた手順により、操作スイッチ、ダイアルなどを使
用前の状態に戻したのち、主電源を切ること。 

・ 次回の使用に支障のないよう必ず清浄にしておくこと。 

 

【使用上の注意】** 

 ■基本的注意事項 

・ 本システム付属品、アクセサリをしっかり固定すること。 
・ 本システムを眼科手術に使用しないこと。 

・ 故障したときは当社認定エンジニアの指示に従うこと。 

・ バランス調整中に顕微鏡の近傍に近づかないこと。 

・ 保管中は、ほこり除けカバーシートを被せること。 

・ 本システムは必ず定期点検を行うこと。ライカマイクロシ
ステムズ（株）は、当社認定エンジニアによる点検を少な

くとも年一回推奨する。 

  

M525C40 M525CT20 
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M525C50 
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【保管方法及び有効期間等】* 

［耐用期間］ 

正規の保守点検を行った場合に限り、製造出荷後 8年〔自己

認証（当社データ）による〕  

 

【保守・点検に係る事項】 

■使用者による保守点検事項 

・ 使用後は感染に十分注意しながら、血液、体液、組織等
の汚れを除去すること。 

・ システムに付着したホコリは、ブロアーや柔らかいブラ
シで除去すること。 

・ 対物レンズ、接眼レンズはレンズクリーニング液、純粋
アルコールまたは当社認定エンジニア指定の溶液でクリ

ーニングすること。 

・ 詳細は取扱説明書の「お手入れと保守」を参照すること。 

・ 本システムに水分、酸、アルカリ、腐食性物質を近づけ
ないこと。また、近くに化学薬品を保管しないこと。 

・ 粗い小片は、湿らせた使い捨て布で拭き取ること。 

・ 手術用顕微鏡の滅菌に、以下の成分に基づく表面消毒剤
を使用すること。 

－アルデヒド 

－アルコール 

－第四アンモニウム化合物 

・ 当社認定エンジニアの指示なく、機械部品にグリースや
油処置を行わないこと。 

・ 長期間使用しなかった場合は、使用前に動作チェック、
安全確認を行うこと。 

 

■業者による保守点検事項 

項目 点検時期 点検内容 

各部の清掃 12ヶ月以内 外装部清掃 

光学系清掃 

機 能 及 び 

安全性確認 

12ヶ月以内 ・ 顕微鏡本体及びアクセサ
リの固定状況 

・ XY 微動装置の動作 

・ 倍率、焦点調節装置の動作 

・ メイン、スペアランプの点
灯状態と切換え動作 

・ アーム、マウント、コント
ロールパネルの動作 

・ ケーブルその他の破損状
況 

・ 視覚的光軸のずれ 

・ 法定ラベル、連絡先の表示 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者： 

ライカマイクロシステムズ株式会社 

製造業者： 

Leica Instruments (Singapore) Pte.Ltd.（シンガポール） 


