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機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管 

一般医療機器 短期的使用口腔咽頭エアウェイ 70259000 

エアウェイ（タイプＢ ハードタイプ） 

 
 再使用禁止  

 

【 禁忌・禁止 】 

・再使用禁止。 

・今までに本製品の使用により過敏症を引起こしたこと

のある患者および医療関係者への使用禁止。 

・本品を滅菌しないこと。 

【警告】 

・本品を押しつぶすなど、無理な力を加えないこと。 

・本品に劣化や異常（色の変化、変形等）が認められ

た場合、直ちに交換すること。 

・本品挿入後、開口部が閉塞されていないことを確認

すること。（不適切な挿入により充分な気道確保がで

きない恐れがある。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

【 形状・構造及び原理等 】 

本品は未滅菌品です。 

組成：ポリエチレン、ポリプロピレン 

 

 
 
長さ：40mm、50mm、60mm、70mm、80mm、90mm、 

100ｍ、110ｍ、120ｍ 

 

【 使用目的又は効果 】 

短期的使用を目的として、ガス交換又は吸引時に気道の

開存性を維持するために口腔のみに挿入する湾曲したプ

ラスチック製のチューブである。 

 

【 使用方法等 】 

1．気道を確保するために患者の頭を後ろに傾け、顎を引き

上げる。 

2．患者の気道に障害がないかどうかを確認して、障害があ

る場合は除去する。 

3．適切なサイズのエアウェイを選択する。 

4．エアウェイを口腔内に挿入する。水で濡らしたエアウェ

イは、容易に挿入できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 使用上の注意 】 

気道開通が不十分な場合は、頭部屈曲や下顎挙上など用

手的気道確保を併用すること。 

その他の注意 

・製品を滅菌すると変質・変形・変色する場合があるの

で、滅菌を行わないこと。 

・１回使用後は感染防止に配慮し、必ず地方自治体の条

例・規則に従って廃棄すること。 

 

【 保管方法及び有効期間等 】 

高温多湿をさけ、直射日光の当たらない場所に保管するこ

と。 

 

【 保守・点検に係る事項 】 

使用前に汚れ、破損、変形がないかを使用者が確認するこ

と。 

 

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】 

製造販売業者：株式会社リコオテクノ 

 

    外国製造業者：Hsiner Co., Ltd. 

       シーナ社 (台湾) 

        

【 販売業者の連絡先 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 


