


















プレフィルドシリンジの入ったシェルパックおよび廃棄容器は、一般家庭ゴミ（燃えるゴミ）と一緒に廃棄しないでください。
また、お子さまの手の届かない場所に保管してください。

針キャップはシリンジに戻さず、そのままシェルパックまたは廃棄容器に格納してください。
針キャップをシェルパックや廃棄容器に入れるスペースがない場合などは、一般家庭ゴミ（燃えるゴミ）として
捨ててください。

注射針の付いたプレフィルドシリンジは、1、2のどちらかの方法で廃棄してください。

1. シェルパックで廃棄する場合 2. 廃棄容器を使用する場合

● プレフィルドシリンジを、注射針が付いたままの状態でシェルパッ
クのシリンジが収められていた元の位置に戻してください。
カチッという感触があるまでシリンジを押し込んで固定した後、
しっかりとシェルパックのふたをしてください。

● 使用済みのプレフィルドシリンジを入れたシェルパックは、医療機
関受診時に持参してください。

● プレフィルドシリンジは、注射針が付いたまま、廃棄容器に捨てて
ください。

● 廃棄容器がほぼ満杯になったときは、医療機関受診時に持参して
ください。

廃棄容器は、医療機関からお渡しします。
ご利用を希望する場合は、主治医または看護師、薬剤師にお申し出ください。

図のように、シェルパックのふたのツメをしっかりと閉めてください。

一度使用したプレフィルドシリンジおよび注射針は、繰り返し使用しないでください。

針キャップは
シリンジに戻さない

使用済みのプレフィルドシリ
ンジを、注射針が収められて
いたスペースに戻さないでく
ださい。
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