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採血用穿刺器具に関する島根県内の調査等について 
 

 

 

「採血用穿刺器具（針の周辺部分がディスポーザブルタイプでないもの）の取扱いに

ついて（注意喚起）」（平成２０年５月２２日付け厚生労働省医政局総務課医療安全推

進室長、厚生労働省医薬食品局安全対策課安全使用推進室長事務連絡）にてお知らせし

たとおり、島根県内の医療機関において、複数の患者に使用しないことが明示されてい

るにもかかわらず、採血用穿刺器具（針の周辺部分がディスポーザブルタイプでないも

の）を複数の患者に使用していた事例が明らかとなったところです。 
さらに、同県における５月２３日の調査において、別添のとおり、採血用穿刺器具（針

の周辺部分がディスポーザブルタイプでないもの）の不適切な使用を申し出た医療機関

が多数あることが判明し、その旨、公表されましたので、取り急ぎ情報提供いたします。 
また、採血用穿刺器具の製造販売業者に対しては、採血用穿刺器具の適正な使用を図

るため、改めて使用方法等の情報を医療機関等に提供するよう指導方よろしくお願いし

ます。 
 なお、採血用穿刺器具の取扱いに関する全国における実態調査の実施について、現在、

検討中であることを申し添えます。 
 おって、管下政令指定都市、保健所設置市、特別区、関係団体に対しても併せてご周

知ください。 



別 添

島根県報道発表資料

平成２０年５月２４日

報道関係者各位

医療対策課長

「採血用穿刺器具（針の周辺がディスポーザブルタイプでないもの）

の不適切な取扱いに係る調査（第１次調査 」について（第２報））

このことについて、保健所が県内医療機関（病院・一般診療所）に対し問い合わせた

結果 「不適切と思われる」と申し出のあった件数、

平成２０年５月２４日（土） １６時 現在 ４６ 件

《参考》調査対象数 ７５３ヶ所

回 答 数 ７０４ヶ所

未回答数 ４９ヶ所

※当該医療機関について県が現地調査を行い、不適切の有無について確認中です。

【問い合わせ先】

医療対策課 門脇

（ＴＥＬ ６２５２）
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